
 

 

【別紙２】詳細仕様 

 

〇自動体温検知システム 

仕  様 

測定方法 1人毎に顔又は手首等により、非接触で体温を正確に測定できるもの 

表示 体温を画面に表示または、音声で知らせることができること 

画面 概ね 7インチ以上 

データ活用 顔認証ができ、データを蓄積し利用できること 

専用自立スタンド 利用時に本体を自立させるためのスタンドを台数分用意する 

その他 ・本体単体（専用自立スタンド含む）で体温測定ができること 

・体温の測定時間が短いこと 

・体温の測定結果が外気や周辺機器に影響されないこと 

・誤作動が少ないこと 

・文字や音声でガイダンスができること 

 

 

 

〇保守について 

  ① 保障については原則 1年以上とし、故障時には運営に支障の無いように迅速に対

応すること。 


